SZP-271- 6/12                                                                         Brzesko dnia 13.02.2012r.

Odp.1
                                                                            Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu 

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę – „Opatrunków” ogłoszonego w BZP nr: 32123-2012 z dnia 08.02.2011.r. 
                W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów, informuję:

Pytanie nr:1 dot. Zadania nr:4
1 Pozycja 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 – Prosimy o sprecyzowanie, czy opis  „ …szt pakowane osobno”, oznacza , iż każdy kompres w pakiecie powinien być zapakowany odrębnie, czy też zamówienie dotyczy opakowań z zawartością o określonej ilości sztuk.

Odp: Pakowane osobno oznacza opakowanie z zawartością o określonej ilości sztuk.
Pytanie nr:2 dot. Zadania nr:4

Poz. 1-11, 17-18, 20-25 – Prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji z całości zadania i utworzenie z nich odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odp: Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr:3 dot. Zadania nr:7

Poz.1 – Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na sterylny zestaw do operacji stawu kolanowego o następującym składzie i rozmiarach

[image: image7.emf]
wykonanego z 2-warstowej włókniny o gramaturze 55g ze wzmocnieniami w obszarach krytycznych ( gramatura obszarów krytycznch – 110g/m2).
Odp: Nie wyrażamy zgody, zgodnie z opisem SIWZ.
Pytanie nr:4.  Poz. 2 – Czy można zaoferować zestaw serwet do laparotomii wykonany z 3-warstwej włókniny ( polipropylenowo-polietylenowo-wiskozowej)

o gramaturze 74g/m2 o następującym składzie i rozmiarach :
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Odp: Tak.
Pytanie nr:5.  Poz. 3 – Prosimy o wydzielenie pozycji z całości zadania i utworzenie

z niej odrębnego przedmiotu zamówienia.
Odp: Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr:6.  Poz. 4 – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na sterylny zestaw do cesarskiego cięcia wykonany z 2-warstwowej włókniny o gramaturze 54g/m2 o

następującym skladzie i rozmiarach :
	Skład zestawu
	Rozmiar

	1 x serweta Protect do cięcia cesarskiego; otwór 29 x 19 cm z folią operacyjną oraz workiem do gromadzenia płynu
	250 x 315 cm

	1 x serweta Protect na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)
	200 x 150 cm

	1 x osłona na stolik Mayo
	80 x 145 cm

	1 x taśma przylepna
	10 x 50 cm

	1 x serweta dla noworodka
	87 x 90 cm

	4 x ręcznik celulozowy
	33 x 33 cm

	2 x fartuch chirurgiczny Protect wzmocniony
	XXL

	1 x fartuch chirurgiczny Protect wzmocniony
	XL


Odp: Nie wyrażamy zgody, zgodnie z opisem SIWZ.
Pytanie nr:7.  Poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na przewody w rozmiarach 13cmx250cm?

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.
Pytanie nr:8.  Poz. 6 – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie pokrowca na aparat w

rozmiarach 85cm x 150cm z taśmą do mocowania pakowaną oddzielnie.

Odp: Wyrażamy zgodę.
Pytanie nr:9.  Poz. 1, 2, 5, 6 – Prosimy o wyrażenie zgody na opakowanie zestawów i pokrowców w wytrzymałe na uszkodzenia opakowania folia-papier, dodatkowo w karton zbiorczy oraz karton transportowy.
Odp: Tak, wyrażamy zgodę.
Pytanie nr:10.  Dotyczy Zadania nr 9 :
Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na sterylne zestawy z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2, wysterylizowane tlenkiem etylenu, na opakowaniu etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji, całość zapakowana w serwetę na stół instrumentariuszki, w torbę papierowo-foliową, odpowiednio w pozycjach:

Poz. 1 
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Poz. 2
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Poz. 3
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Skiad zestawu:

1 serweta na stolik narzedziowy 140x 190
1 obtozenie stolika Mayo 80x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240
1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175
2 samoprzylepne serwely operacyine 75 90
1 taéma samoprzylepna 10% 50
4 reczniki celulozowe 33x33




Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr:11 Dotyczy Zadania nr 11 :

 Poz. 1 - Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na sterylny zestaw z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2, wysterylizowane tlenkiem etylenu, na opakowaniu etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji, całość zapakowana w serwetę na stół instrumentariuszki, w torbę papierowo-foliową, o następującym składzie:
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Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.
Pytanie nr:12, dotyczy Zadania nr 11 :

Poz. 2 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMS o gramaturze 40g/m2 stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, odporność na penetrację płynów 34,7 H2O, pakowany w opakowanie folia-papier, rozmiar od L do XXL?

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.
Pytanie nr:13, dotyczy Zadania nr 11 :

 Poz. 3 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych wzmocnionych fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMS o gramaturze 40g/m2 stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, zapewniający ochronę przed spryskaniem, odporność na penetrację płynów powyżej 180cm H2O, spełnia wymagania normy EN 13795, pakowany w opakowanie folia-papier, rozmiar od L do XXL?

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.
Pytanie nr:14, dotyczy Zadania 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści gazę o długości 200 mb z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp: Tak dopuści.
Pytanie nr:15, dotyczy Zadania 1 poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową 3mx14cm?

Odp: Tak dopuści.
Pytanie nr:16, dotyczy Zadania 1 poz. 1-4:

Czy zamawiana  gaza będzie miała zastosowanie jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego, w związku z czym powinna być sklasyfikowane w klasie IIa, reguła 7 klasyfikacji wyrobów medycznych? 
Odp: Nie.
Pytanie nr:17, dotyczy Zadania 1 poz. 2-4:

Czy Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania wyroby wymaga, aby gaza jałowa pakowana była w podwójne opakowanie papierowe, które umożliwia aseptyczne otwarcie wyrobu w warunkach szpitalnych? 
Odp: Dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie nr:18, 

Zadanie 1 poz. 2-4; zadanie 4 poz. 1-21, 26-37; zadanie 6 poz. 14-16: 

Czy Zamawiający dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji w zwalidowanym procesie będzie wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN EN 17665-1:2008 dla pary wodnej oraz PN EN 11135-1:2009 dla tlenku etylenu wymaganego prawem od każdego producenta jałowych wyrobów medycznych. Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów. 

Sterylizacja jest procesem specjalnym, ponieważ w czasie codziennej rutynowej kontroli efektywność sterylizacji nie może być weryfikowana poprzez sprawdzanie produktów końcowych (wyrobów wysterylizowanych). Z tego powodu proces sterylizacji w celu potwierdzenia jego skuteczności musi być walidowany, przebieg procesu rutynowo monitorowany, a urządzenia muszą znajdować się pod stałą kontrolą.
Walidacja procesów sterylizacji jest wymagana przez Dyrektywę o Wyrobach Medycznych 93/42 EEC. Walidacja procesu sterylizacji jest to badanie, czy urządzenie i zastosowany program umożliwiają wysterylizowanie wyrobów poddanych procesowi w sposób powtarzalny. W wyniku walidacji otrzymujemy dowód, że dany proces sterylizacji przy zachowaniu określonych warunków obejmujących instalację, wyroby medyczne przeznaczone do sterylizacji, typy opakowań, wzory załadunku jest skuteczny i powtarzalny. Walidacja procesu sterylizacji jest przeprowadzana dla każdej przemysłowej formy jałowienia (pary wodnej, tlenku etylenu oraz radiacji). 
Odp: Nie będzie wymagał.
Pytanie nr: 19, dotyczy Zadania 1 poz. 14-16:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odp: Nie wymaga.       
Pytanie nr:20, Zadanie 4 poz. 1-11; 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów gazowych jałowych pakowanych łącznie odpowiednio po 3, 5 lub 10 sztuk?
Odp: Tak, dopuści. 
Pytanie nr: 21, Zadanie 4 poz. 33: 
Czy Zamawiający dopuści seton z nitką RTG?
Odp: Tak, dopuści.
Pytanie nr:22, Zadanie 4 poz. 35-37: 
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i rozmiar tupferów powinien być podany w cm?
Odp: Tak, należy podać w cm.
Pytanie nr: 23, Zadanie 6 poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści serwetę 60cmx90cm?
Odp: Należy wycenić serwetę 60 cm x 90 cm. ( przepraszamy za pomyłkę).
Pytanie nr:24, Zadanie 6 poz. 10: 
Czy Zamawiający dopuści fartuch niebieski?

Odp: Tak, dopuści.
Pytanie nr: 25, Zadanie 6 poz. 11: 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pokrowca jałowego w rozmiarze 120cm x 45cm lub 120cm x 80cm?

Odp: 120 cm x 45 cm.
Pytanie nr: 26, Zadanie 9 poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z przylepcem 90cm x 75cm – 2 szt?
Odp: Tak, dopuści.
Pytanie nr:27,  Zadanie 9 poz. 2-3: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów pakowanych w torbę papierowo-foliową bez dodatkowego pakowania w papier krepowy?
Odp: Tak, dopuści.
Pytanie nr:28, Zadanie 10 poz. 1: 
Czy należy zaoferować komplet pościeli jednorazowej, gdzie powłoczki posiadają odpowiednie zakładki zabezpieczające przed wysunięciem kołdry lub poduszki i zszyte?
Odp: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań.
Pytanie nr:29, dot. projektu umowy: 


1. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odp: Określone w umowie terminy odnoszą się do dni kalendarzowych.
2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?
Odp: Nie wyrażamy zgody.
3. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odp: Tak.
4. Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w sytuacji, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy?
Odp: Tak , wyrażamy zgodę.
5. Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej?
Odp: Np. brak dostaw, opóźnione dostawy itp. sytuacje.
6. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Odp: Nie.
7. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp: Nie.
Pytanie nr:30, Zadanie 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania  o gramaturze 55 g/m2, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ

Odp: Tak, dopuszcza.
Pytanie nr:31, Zadanie 11, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 42 g/m2 w obszarze niekrytycznym oraz o gramaturze 97 g/m2 w obszarze krytycznym, odporności na penetrację płynów 63 cm H2O w obszarze niekrytycznym oraz > 180 cm H2O w obszarze krytycznym, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.
Odp: Tak, dopuszcza.
Pytanie nr:32, Zadanie 2, poz. 10

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku który jest wyrobem medycznym klasy I jałowej, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.
Odp: Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr:33, Zadanie 2, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku bez wzmocnień włókninowych, w rozmiarze 8,5x11,5 cm, który jest wyrobem klasy I sterylnej, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.
Odp: Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr:34, Zadanie 2, poz. 12

Prosimy o dopuszczenie opatrunku który jest wyrobem medycznym klasy I sterylnej, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.
Odp: Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr:35, Zadanie 2, poz. 13 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania pasków do zamykania raz ze wzmocnieniem poliamidowym, które jest materiałem podobnym do jedwabiu w rozmiarze 4x76 mm pakowanych po 8 pasków w kopercie, z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odp: Tak. dopuszcza. 
Pytanie nr: 36, Zadanie 2, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania pasków do zamykania raz ze wzmocnieniem poliamidowym, które jest materiałem podobnym do jedwabiu w rozmiarze 6,4x76 mm pakowanych po 6 pasków w kopercie, z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odp: Tak, dopuszcza.
Pytanie nr:37, Zadanie 8, Poz.1 

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze powierzchni całkowitej 15x36,6cm oraz lepnej 15x28cm lub o  rozmiarze powierzchni całkowitej 30x27cm oraz lepnej 30x20cm. 
Odp: Tak, dopuszcza rozmiar  15x36,6cm oraz lepnej 15x28cm.
Pytanie nr:38, Zadanie 8, Poz.2

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze powierzchni całkowitej 28x38,5cm oraz lepnej 28x30cm lub o  rozmiarze powierzchni całkowitej 40x42cm oraz lepnej 40x35cm. 
Odp: Tak, dopuszcza rozmiar40x42cm oraz lepnej 40x35cm.
Pytanie nr:39, Zadanie 8, Poz.3

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze powierzchni całkowitej 40x50,5cm oraz lepnej 40x42cm lub o  rozmiarze powierzchni całkowitej 28x53,5cm oraz lepnej 28x45cm.
Odp: Tak, dopuszcza rozmiar 40x50,5cm oraz lepnej 40x42cm.
Pytanie nr:40, Zadanie 8, Poz.4

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze powierzchni całkowitej 63,5x45cm oraz lepnej 55x45cm lub o  rozmiarze powierzchni całkowitej 45x57cm oraz lepnej 45x50cm.

Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odp: Tak , dopuszcza 63,5x45cm oraz lepnej 55x45cm.
Pytanie nr:41, Dotyczy zapisów SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu umowy §4 ust. 1 z „Wykonawca będzie dokonywał odstaw na podstawie Zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem” na „Wykonawca będzie dokonywał odstaw na podstawie Zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie i potwierdzonych faxem lub faxem”.

Odp: Tak wyrażamy zgodę.
Pytanie nr:42, Pakiet nr 2 , pozycja 10-12
Czy Zamawiający dopuści opatrunki sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I sterylnej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.
Odp: Nie dopuści.
Pytanie nr:43, Pakiet nr 6 , pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową jałową w rozmiarze 50cm x 75cm z otworem 6cm x 8cm ?
Odp: Tak, dopuści.
Pytanie nr:44, Pakiet nr 6 , pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści niejałową serwetę z włókniny foliowanej w rozmiarze 80cm x 200cm ?
Odp: Zamawiający wymaga serwety o rozmiarze 60 x 90 cm.
Pytanie nr:45, Pakiet nr 6 , pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści niejałową serwetę z włókniny foliowanej w rozmiarze 140cm x 90cm ?
Odp: Tak , dopuści.
Pytanie nr:46, Pakiet nr 6 , pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści 2 warstwowy, jałowy podkład z włókniny w rozmiarze150cm x 90cm ?
Odp: Tak , dopuści.
Pytanie nr:47, Pakiet nr 6 , pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści maseczkę ochronną z gumką, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?
Odp: Nie dopuści.
Pytanie nr:48, Pakiet nr 6 , pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nogi z włókniny 2 warstwowej polipropylenowej ?
Odp: Odp: Nie dopuści.
Pytanie nr:49, Pakiet nr 6 , pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści serwety 6-warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp: Tak, dopuści.
Pytanie nr:50, Pakiet nr 6 , pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści serwety z tasiemką, pakowane a’2szt. lub a’5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odp: Nie dopuści.
Pytanie nr:51, Pakiet nr 6 , pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści serwety 6-warstwowe z tasiemką, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odp: Nie dopuści.
Pytanie nr:52, Pakiet nr 6 , pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści serwety z tasiemką, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odp: Nie dopuści.
Pytanie nr:53, Pakiet nr 7 , pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                              Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.         

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocnniona  o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                                  Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                                                Serweta 3  - warstwowa z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

 1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm                                                                                                                                                                                                                       Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.     

1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm     

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu         i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Dodatkowo dołączona do zestawu (zapakowana osobno):

1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm     

Odp: Tak, dopuści.
Pytanie nr:54, Pakiet nr 7 , pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                    Serweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.      

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                               Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety                              

 1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm                                                                                                                                                                                      Serweta z włókniny, z przylepnym otworem, otwór o wym. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T

2 x Nogawica 70 x 120cm                                                                                                                                                                                                                          Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem  

1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm                                                                                                                                                                                     Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem

4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm                                                                                                                                                                                                            Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.
Odp: Nie dopuści.
Pytanie nr:55, Pakiet nr 7 , pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odp: Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr:56, Pakiet nr 7 , pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1x serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190cm 

1x serweta na stolik MAYO 80 x 140cm 

1x serweta wzmocniona 200 x 320cm z folią operacyjną i torebką na płyny, otwórz z folią 25 x 30cm 

1x chłonny ręcznik dla noworodka                                                                                                                                                                                                                             1x Uchwyt Velcro przylepny 2 x 22 cm                              

1x taśma przylepna 10 x 50cm                                                                                                                                                                                                                                    1 x Fartuch Standard L                                                                                                                                                                                                                                                3x Fartuch Standard XL                                                                                                                                                                                                                                            10x Serwet gazowy 45x45cm 4w z  RTG i tas.                                                                                                                                                                                                       20x Tupfer gazowy 30x30cm                                   

4x Ręcznik do rąk
Odp: Nie dopuści.
Pytanie nr:57, Pakiet nr 7 , pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarze 16x200cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odp: Tak, dopuszcza.
Pytanie nr:58, Pakiet nr 8 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 28x30cm (rozmiar przylepny: 30x21cm) lub 20x30cm (rozmiar przylepny:20x26cm) ?
Odp: Tak, dopuści rozmiar 20x30cm (rozmiar przylepny:20x26cm)
Pytanie nr:59, Pakiet nr 8 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 40x42cm (rozmiar przylepny: 40x35cm) ?
Odp: Tak, dopuści.
Pytanie nr:60, Pakiet nr 8 , pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 40x50cm (rozmiar przylepny: 40x46cm) lub 45x55cm (rozmiar przylepny:45x48cm) ?
Odp: Tak, dopuści rozmiar 40x50cm (rozmiar przylepny: 40x46cm)
pytanie nr:61, Pakiet nr 8 , pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o wymiarach 55x55cm (rozmiar przylepny: 55x51cm) lub 45x55cm (rozmiar przylepny:45x48cm) ?
Odp: Tak , dopuści rozmiar 45x55cm (rozmiar przylepny:45x48cm).
Pytanie nr:62, Pakiet nr 9 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o poniższym składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                          Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa  laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.       

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                     Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm                                                                                                                                                                                                              Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta   o wym. 170 x 240cm                                                                                                                                                                                                           Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm                                                                                                                                                            Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.  

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm                                                                                                                                                                                                       Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.
Odp: Jak opis w SIWZ.
Pytanie nr:63, Pakiet nr 9 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o poniższym składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                               Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.      

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                               Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm                                                                       
Serweta z włókniny, z folią chirurgiczną, otwór. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T

2 x Nogawica, 70 x 120cm                                                                                                                                                                                                                         Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem  

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm                                                                                                                                                                                   Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm                                                                                                                                                                                                            Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu  i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.
Odp: Jak opis w SIWZ.
Pytanie nr:64, Pakiet nr 9 , pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o poniższym składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                    Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.       

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                    Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm                                                                                                                                                                                                 Serweta   z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i  2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                                                                                                                                         1 x Serweta 170 x 240 cm                                                                                                                                                                                                                                Serweta  samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 35 x 120 cm                                                                                                                                                                                                                                           Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.     

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm      

4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm                                                                                                                                                                                                             Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu         i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.
Odp: Jak opis w SIWZ.
Pytanie nr:65, Pakiet nr 10 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli gramaturze 40g/m2, o składzie:

Prześcieradło 210x150cm

Poszewka na kołdrę 210x160cm

Poszewka na poduszkę 70x80cm
Odp: Tak, dopuści.
Pytanie:66, Pakiet nr 11 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 75 x 90cm                                                                                                                                                                                                                       Serweta 2 - warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 x Serweta o wym. 75 x 90cm                                                                                                                                                                                                                                 Serweta 2 - warstwowa, samoprzylepna z otworem o wym. 6 x 8 cm, otwór przylepny. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.                                                                                                                                                                                               

2 x Nogawica   o wym. 70x120cm                                                                                                                                                                                                                            wykonana z włókniny  z podwójnie wywiniętym brzegiem                                                                                                                                                                                                    Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. Sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjnie.
Odp: Jak opis w SIWZ.
Pytanie nr:67, Pakiet nr 11 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SSMMS, pakowany w niewentylowane opakowanie foliowo-papierowe, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odp: Nie, dopuści.
Pytanie nr:68, Pakiet nr 11 , pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SSMMS, odporność na penetracjępłynów 40,5cm słupa wody, pakowany w niewentylowane opakowanie foliowo-papierowe, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp: Nie, dopuści.
Pytanie nr:69, Dotyczy wzoru umowy

§ 6 pkt 10 a

Czy Zamawiający zastąpi istniejący zapis następującym: „… w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy określonej w § 1” ?
Odp: Tak na zapis: w wysokości 20% niezrealizowanej wartości umowy określonej w § 1”.
Dotyczy zadania 9
Pytanie nr:70, 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1  następującego zestawu:

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta  stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, 
4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm 

1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odp: Tak, jak w SIWZ.
Pytanie nr:71, W poz.2

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145

4 ręczniki do rąk

2 taśmy op 9 x 50 cm

1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm, przesłona 31 x 35 , łata chłonna 5x80 cm, uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Serweta na stół do instrumentarium służąca również jako owinięcie zestawu
Odp: Tak, jak w SIWZ.
Pytanie nr: 72, w poz. 3

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i uchwyt na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 elastyczna pończocha 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m

2 przyklejane serwety 75 x 90 cm

3 taśmy op 9 x 50 cm

1 serweta z wycięciem  z łatą chłonną i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, łata chłonna 75x140 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Serwetki do rąk o wymiarze 32x32 cm

Odp: Tak, jak w SIWZ.
Dotyczy pakietu 11

Pytanie nr: 73,Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 następującego zestawu:

1 serweta 75 x 80 cm

2 legginsy 75 x 120 cm

1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 fartucha o gramaturze w części podstawowej 35g/m2, dodatkowa gramatura w części wzmocnionej 50 g/m2, układ materiału SSMMS, odporność na penetrację płynów >100 cm H2O

Odp: Tak, jak w SIWZ.
Pytanie nr:74, Pytanie nr 1 dotyczy wzoru umowy załącznik nr 5 do SIWZ §6 ust.7

W sytuacji nieterminowych płatności, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw. W przypadku nie dostarczenia towaru będą naliczane kary umowne. 

Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Biorąc pod uwagę zasadę równości stron w stosunkach cywilnoprawnych, naszym zdaniem podniesione uregulowanie w SIWZ wykracza poza jego ramy i stawia Zamawiającego w pozycji mocno uprzywilejowanej np. w przypadku sporu sądowego. Uprzywilejowanie to stoi w sprzeczności z dobrymi obyczajami kupieckimi, zasadami współżycia społecznego oraz zasadami społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa wyrażonymi w art. 5 k.c. Zgodnie z treścią art. 3531 k.c. zasady współżycia społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art. 58 §2 k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej.

Odp: W powyższej sytuacji wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe.
Pytanie nr: 75, dotyczy wzoru umowy załącznik nr 5 do SIWZ §9 pkt.1)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku:

1)gdy np. ze względu na zmienną ilość pacjentów wykonanie umowy w pełnym zakresie nie będzie leżało w uzasadnionym interesie Zamawiającego.

Prosimy o wykreślenie powyższego punktu. Pozostawienie powyższego zapisu skutkować może dowolnością w rozwiązywaniu umowy przez Zamawiającego nie uzasadnioną w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 145, który w sposób szczegółowy reguluje kwestie odstąpienia od umowy. W związku z tym proponujemy pozostawienie jedynie zapisów §9 pkt.2) wzoru umowy.

Odp: Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr: 76,  dotyczy wzoru umowy załącznik nr 5 do SIWZ ust.1 w §10

Zgodnie z art. 3531 k.c. zasady współżycia społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art. 58 §2 k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej. Jeżeli zastrzeżona w umowie wysokość odsetek jest rażąco wysoka, to już tylko z tego powodu jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną. Nadto naliczanie kary umownej od całości umowy wypełnia w pełni przesłankę zakreśloną w art.484 § 2 k.c.

Prosimy o zmianę ust.1 w §10 wzoru umowy na następujący:

1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczać kary umowne:

a) w wysokości 5% ceny brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego,

b/ w przypadku nie dostarczenia towaru w terminie za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,3%  wartości zamówionego a nie dostarczonego towaru.

Tak zredagowane kary umowne w pełni zabezpieczają interes Zamawiającego i nie stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami kupieckimi, zasadami współżycia społecznego oraz zasadami społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa

Odp: Wyrażamy zgodę na naliczanie kar umownych od niezrealizowanej części umowy.

          Nie wyrażamy zgody na zmianę wysokości kar umownych. 
Pytanie nr: 77 dotyczy zadania 2 pozycji 1-5 

Proszę o zgodę na zaoferowanie przylepców spełniających wszystkie wymogi specyfikacji ale o dł. 9 m.

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.
Dotyczy Pakietu nr: 7, poz.2
Pytanie nr:78, 
Czy Zamawiający dopuści w poz.2 zestaw serwet do laparotomii o składzie:
– obłożenie do laparotomii 200 x 315 cm, otwór 11 x 22 cm

– taśma lepna 9 x 49 – 1 szt

- ściereczki chłonne 19 x 25 cm – 4 szt

- pokrowiec na stolik Mayo 79 x 145

- serweta 150 x 190 cm, stanowiąca owinięcie zestawu a zarazem pokrycie stolika instrumentalnego – szt 1
Odp: Tak, dopuści.
Pytanie nr: 79, poz.5

Czy Zamawiający dopuści w poz.5 pokrowiec na przewody w rozmiarze 16 x 200 cm?
Odp: Tak, dopuści.
Pytanie nr: 80 dotyczy Pakietu Ne:5 poz.4-6,
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr:5 pozycji 4-6, wydzielenie powyższych pozycji umożliwi nam zaoferowanie korzystnej cenowo oferty oraz zwiększy ilość otrzymanych ofert.
Odp: Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr: 81, Pakiet nr:2 pozycja nr:10,11,12
Czy Zamawiający oczekuje aby opatrunek posiadał potwierdzone bariery folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne laboratorium? Dzięki temu zamawiający uzyskuje pewność że opatrunek zapewnia 100% barierę dla najbardziej niebezpiecznych wirusów przenoszonych drogą krwi takich jak wirusy zapalenia wątroby HBV i HBC oraz wirus HIV.
Odp: Nie.
Pytanie nr:82,  Pakiet nr:2 pozycja nr: 5

Czy Zamawiający oczekuje aby plaster wykonany był z mikroporowatej włókniny poliestrowej umożliwiającej dzielenie go wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek?
Odp: Nie.
Pytanie nr:83,  Pakiet nr:2 pozycja nr: 9

Czy Zamawiający oczekuje aby plaster wykonany był z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5 cm umożliwiający dzielenie go wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek?
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 9,10 m x 20 cm z odpowiednim przeliczeniem na długości?
Odp: Nie.
Pytanie nr:84,  Pakiet nr:2 pozycja nr: 8

Czy Zamawiający oczekuje aby plaster wykonany był z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5 cm umożliwiający dzielenie go wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek?
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 9,10 m x 15 cm z odpowiednim przeliczeniem na długości?

Odp: Nie.
Pytanie nr:85,  Pakiet nr:2 pozycja nr: 7

Czy Zamawiający oczekuje aby plaster wykonany był z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5 cm umożliwiający dzielenie go wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek?

Odp: Nie
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 9,10 m x 10,1 cm z odpowiednim przeliczeniem na długości?

Odp: Tak.

…………………..
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