Brzesko dnia 21.04.2020 .

Wykonawcy wszyscy

biorgcy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na: dostawe: Aparatu ultrasonograficznego — 1 kpl

Znak sprawy: DZP-2711-2 /2020

Zamawiajacy informuje, iz przedmiotowe postgpowanie jest prowadzone na podstawie art.4 ust. 8 ustawy Prawo
Zamowien publicznych, ktory okresla, iz do zamowien i konkursow, ktorych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w
ztotych rownowartosci kwoty 30 000 EURO — ustawy PZP nie stosuje sig.

Zapis w przestanych pytaniach cyt: ,, W nawigzaniu do ogloszonego przetargu jako autoryzowany na terenie Polski
dystrybutor renomowanych europejskich producentow urzqdzen medycznych, na podstawie przepisow art. 38 ust.
[ Ustawy PZP, prosze o udzielenie wyjasnien, dotyczqcych tresci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia w
podanym ponizej zakresie”.

W tym przypadku zapisy ustawy PZP nie maja zastosowania.
W odpowiedzi na otrzymane zapytania, Zamawiajacy udziela odpowiedzi:
Dla Zalacznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zaméwienia Aparat ultrasonograficzny — kpl 1

Pytanie 1. do pkt. I. 11

Prosimy o dopuszczenie aparatu USG z rozwigzaniem rdwnowaznym tj, powszechnie stosowane rozwigzanie z
fizycznymi  manipulatorami  (potencjometrami suwakowymi) wzmocnienia zasiggowego TGC oraz
automatycznym ustawieniu obrazu, ktére zapewniaja wymagana przez Zamawiajacego funkcjonalno$¢ opisana w
punkcie I.11 z trybem fatwej obstlugi, umozliwiajacy optymalizacj¢ min 40. parametrow za pomoca max. 3
suwakow w standardowym wyposazeniu.

Przedstawiony w tym punkcie opis przedmiotu zamowienia jedynie ogranicza uczciwa konkurencje i wskazuje w
sposOb wyrazny na rozwigzania techniczne stosowane przez firme¢ Samsung.

Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 2. do pkt. I. 13

Takie wyspecyfikowanie parametru ogranicza konkurencj¢ naruszajac art. 7 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. gdyz
ten parametr jest charakterystyczny dla aparatéw marki Samsung.

Prosimy o dopuszczenie do postgpowania aparat USG z manipulatorem kulkowym bez systemu samooczyszczenia
sie z kurzu i zabrudzen. Proponowany manipulator wykonany jest z materiatu umozliwiajacego tatwe i szybkie
czyszczenie.

Odp: Zamawiajgcy dopuszcza.
Pytanie 3. do pkt. I. 18

Prosimy o dopuszczenie do postgpowania aparat USG, ktéry posiada 9000 obrazéw pamieci dynamicznej CINE
co jest i tak warto$cig nigdy w praktyce codziennej jaki i klinicznej oraz naukowej nie wykorzystywane. Pamie¢




Cine jest pamiecia podreczng pozwalajaca lekarzowi cofna¢ obraz po zatrzymaniu celem uzyskania lepszego
ujecia diagnostycznego. W takiej sytuacji cofane jest kilkadziesiat, a czasem kilkaset klatek, natomiast parametr
minimum 45 000 obrazéw nie znajduje zadnego logicznego uzasadnienia i jedynie ogranicza uczciwa konkurencjg.
Réznica ta nie wplywa na walory kliniczne ani uzytkowe ultrasonografu, a proponowany ultrasonograf umozliwia
zapisywanie nawet 10 minutowych filméw (klipéw) z badania w duzo wiekszej jakosci i wartosci diagnostycznej
niz te zapisywane w pamigci Cine.

Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pytanie 4. do pkt. I. 32

Prosimy o dopuszczenie do postgpowania aparat USG, ktory posiada mozliwos¢ rotacji obrazu 0 360° w skoku co
180°. Aktualnie wszystkie normy i wytyczne naukowe zaktadaja badania w pozycji 0° a jedynym odstgpstwem sa
badania ginekologiczne, urologiczne oraz przezprzetykowe gdzie mozna sig¢ spotka¢ o obraz obrécony o 180°,
dzieki temu obraz na ekranie jest odzwierciedleniem uktadu anatomicznego. Przedstawiony opis przedmiotu
zamé6wienia jedynie ogranicza uczciwa konkurencje i wskazuje w sposéb wyrazny na rozwiazania techniczne
stosowane przez firm¢ Samsung.

Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pytanie 5. do pkt. 1. 43

Prosimy o dopuszczenie do postepowania aparat USG w wielu punktach znaczaco przewyzszajacego wymogi
Zamawiajacego, ktory posiada kat pochylenia braki kolorowego Dopplera +/-28 stopni. Réznica jest minimalna i
wynosi zaledwie dwa stopnie co nie pfywa na zdolnoci diagnostyczne aparatu.

Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pytanie 6. do pkt. I. 49

Prosimy o potwierdzenie, ze aparat USG, w ktorym zakres regulacji wielko$¢ bramki Dopplerowskiej wynosi 0,5-
24 mm spehi oczekiwania Zamawiajacego. Roznica od minimalnych wymagan wynosi zaledwie 1 mm.
Proponowana wielko$¢ bramki jest wystarczajaca do wykonywania wigkszo$ci badan.

Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pytanie 7. do pkt. I. 57

Prosimy o potwierdzenie, ze aparat USG, ktoéry nie posiada mozliwoéci przypisania kolejnosci wykonywania
pomiaréw do danego uzytkownika tylko do aplikacji czyli posiadajacy rozwigzanie rownowazne spehi
oczekiwania Zamawiajacego. Aparat wyposazony jest w modut wykonujacy krok po kroku zatozona procedure
badania, zbudowany z sesji mogacych zawiera¢ kilka krokéw (praca z Dopplerami, pomiarami, opisani etc) oraz
protokoly badania uporzadkowane wedlug aplikacji. Przedstawiony opis przedmiotu zamOwienia jedynie
ogranicza uczciwa konkurencje i wskazuje w sposéb wyrazny na rozwiazania techniczne stosowane przez firme
Samsung.

Odp: Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 8. do pkt. II. 1

Zapis w obecnym brzmieniu uniemozliwia zlozenie waznej, nie podlegajacej odrzuceniu oraz konkurencyjnej
oferty. Przytoczony opis glowicy stuzy tylko i wylacznie ograniczeniu konkurencji i wykluczeniu aparatow
wysokiej klasy innych producentéw, lecz z innymi, réwnie zaawansowanymi technologicznie rozwiazaniami,
umozliwiajacymi osiagniecie przynajmniej tych samych (a nawet lepszych) efektéw w zakresie diagnostyki. Jest
to wiec $wiadome dziatanie zamawiajacego majace na celu ograniczenie do minimum liczb¢ wykonawcow i
traktujace na uprzywilejowanej pozycji konkretnego producenta zawgzajace tym samym mozliwos¢ wyboru
optymalnej dla siebie oferty. Prosimy zatem o dopuszczenie aparatu USG posiadajacego glowice liniowa o
uniwersalnym i zarazem bardzo szerokim zakresie czgstotliwosci pracy 4-15 MHz oraz szerokosci skanu 46 mm.
Dzieki wickszej szerokosci jest to glowica bardziej uniwersalna a obraz z badania bardziej catosciowy. Szerszy
zakres skanu ulatwia pomiar dtuzszych struktur oraz co przyspiesza czas badania. Modyfikacja ta w zaden sposob
nie wplynie na zdolnosci diagnostyczne ultrasonografu jak réwniez pozwoli na rozszerzenie krggu potencjalnych
dostawcow




Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 9. do pkt. II. 2

Prosimy/o dopuszczenie do postepowania aparat USG wyposazony w glowice kardiologiczna wykonang w
technologii Single Crystal o kacie skanowania 87°. Proponowany kat skanu nieznacznie rozni si¢ od minimalnie
wymaganego oraz umozliwia wykonanie rzutéw serca we wszystkich projekcjach, facznie z projekcja 4 oraz 5-
jamowa. Dzieki mniejszemu katowi przetwornik ma mniejszg ilos¢ elementéw do przetworzenia dzigki czemu
obraz na ekranie jest wyzszej rozdzielczosci oraz parametry frame rate sa duzo wyzsze. Dodatkowo proponowana
glowica posiada wiecej elementéw piezoelektrycznych oraz szerszy zakres czgstotliwosci pracy 1-5 MHz co jest
korzystne dla Zamawiajacego. Zapis w obecnym brzmieniu uniemozliwia ztozenie waznej, nie podlegajacej
odrzuceniu oraz konkurencyjnej oferty.

Odp: Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pytanie 10. do pkt. II. 3
Prosimy o potwierdzenie, ze glowica convex o 192 elementach piezoelektrycznych spefnia wymagania

Zamawiajacego, a wyspecyfikowana w tym punkcie ilos¢ elementéw tj. 198 jest omytka pisarska, gdyz z naszego
doswiadczenia wynika, ze nie ma glowic posiadajacych taka ilo$¢ elementow.

Odp: Zamawiajacy informuje, iz nastapita pomylka pisarska — powinno by¢ 192 elementy.
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