Brzesko dnia 26.05.2020
Yo
Odp. nr:3 Wykonawcy wszyscy
biorcy udzial w post¢gpowaniu

DZP-271- 18/20

Dotyczy: Przetargu nieograniczony na dostawe ,,Aparatury medycznej”, nr ogloszenia w BZP: 541557-
N-2020.

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, Zamawiajacy informuje:
Dotyczy Zadania nr: 1, Analizatora parametréw krytycznych”

Pytanie nr:1 Czy aparat ma by¢ podpiety aparat czy do LIS InfoMedica czy do HIS AMMS?
Odp: Zamawiajacy wymaga podlaczenia do systemu HIS AMMS.

Pytanie nr:2 Czy Zamawiajacy zaakcgptuje nastepujace warunki podlaczenia analizatora do sieci:

1. Analizator zostanie podlgczony do systemu Laboratorium (LIS).

2. W systemie Szpitalnym (HIS) przed wykonaniem badania wymagane jest zarejestrowanie zlecenia z unikalnym

identyfikatorem prébki (Sample ID), oraz oklejenie probéwki = badanym materiatem etykietq zawierajgeq w

kodzie kreskowym ten identyfikator.

3. System wymiany danych (WYMD) przesyla zlecenie z systemu Szpitalnego (HIS) do systemu Laboratoryjnego

(LIS).

4. Operator wykonujge badanie w aparacie musi do aparatu wprowadzi¢ wezesniej zarejestrowany identyfikator

probki (Sample 1D) - skanujg kod na probéwce.

5. Aparat komunikuje sig z systemem Laboratorium (LIS) wysylajgc zapytanie o wykonanie badania w probee

na podstawie identyfikatora probki. System Laboratoryjny odpowiada wysylajge do aparatu dane demograficzne

pacjenta (na podstawie identyfikatora prébki - SamplelD).

6. Aparat wykonuje badanie. Po zakonczeniu badania automatycznie odsyta wyniki z 1D probki do systemu

Laboratorium.

7. System Laboratorium weryfikuje 1D probki i jezeli jest on prawidlowy oraz istnieje zlecenie na wykonanie

badania w systemie Laboratorium, to zapisuje wyniki w systemie Laboratorium (wlgczamy opcje bezposredniego

zapisu wynikéw i automatyczng akceptacje oraz autoryzacje). Tylko wyniki z prawidlowym identyfikatorem

probki (Sample 1D) zostang zapisane do systemu.

8. System wymiany danych przesyla wyniki z systemu Laboratorium do systemu Szpitalnego.

9. Wyniki QC - kontroli jakosci mogaq nie zosta¢ zapisane do systemu Laboratorium.

10. Analizator zostanie podlgczony do lokalnej sieci laboratoryjnej TCP/IP.

Odp: Zamawiajacy wymaga podigczenia do systemu HIS AMMS. Zamawiajacy nie akceptuje ponizszej
$ciezki, poniewaz $ciezka dotyczy podigczenia do systemu LIS.

Pytanie nr:3. Czy Zamawiajacy wymaga / przewiduje konfiguracje stacji roboczych (wymagajace -
rozpakowania, podlaczania do sieci, konfiguracji systemu operacyjnego, instalacji oprogramowania
aplikacyjnego)?

Odp: Tak.

Pytanie nr:4. Czy Zamawiajacy posiada odpowiednig liczbe licencji na system LIS (HIS) i czy sa one objete
waznym nadzorem autorskim producenta oprogramowania?
Odp: Nie.

Pytanie nr:5. Czy Zamawiajacy posiada aktualng wersj¢ oprogramowania Asseco i wazna umowe serwisowa z
Asseco?
Odp: Tak.




