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Zadanie realizowane na podstawie ,,Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspdlnej realizacji Projektu pn. .,
Matopolska Tarcza Antykryzysowa — Pakiet Medyczny” planowanego do wspoifinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014-2020, 9 O$ Priorytetowa Region Spdjny
Spolecznie, Dzialanie 9.2 Ustugi Spoleczne i Zdrowotne, Poddziatanie 9,.2.1 Ushugi Spoleczne i Zdrowotne w
Regionie, zawarta na podstawie art.33 ustl ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w
zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm)
w zwigzku z ogloszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwolania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem
zagrozenia epidemicznego w zwiazku z zakazeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznoécig podjecia
wszelkich dzialan wynikajacych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkancéw wojewodztwa w dniu 04 maj

2020.

ODP. 3
Znak sprawy: DZP-271-5/20/TA Brzesko 14.07.2020 r.

Wykonawcey wszyscy
bioracy udzial w post¢powaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawe ,,Urzadzen medycznych”, ogtoszonego w DUUE
nr: 294591-2020

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcow, informuje:

Pytanie nr 1, Zadanie nr 1: Pkt 3

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia, ktore nie wymaga wylaczenia podczas prowadzenia zabiegu resuscytacji, ale
konieczne jest zsuniecie kotderki przynajmniej z klatki piersiowej pacjenta, w przypadku zastosowania kolder na
pacjenta. Nie ma takiej koniecznoéci w przypadku stosowania kolderek pod pacjenta.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 2, Zadanie nr 1: Pkt 4

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia, przeznaczonego do montazu na stojakach do kropléwek o réznych srednicach
za pomoca wbudowanej klamry oraz przystosowanego do ustawienia na twardych powierzchniach.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 3, Zadanie nr 1: Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia z zasilaniem220-240 V~, 50/60 Hz

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 4, Zadanie nr 1: Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia z systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem z alarmem dzwigkowym i
wizualnym oraz funkcjg automatycznego odlaczenia grzatki i wentylatora oraz alarmem usterki systemu -
dzwickowym i wizualnym

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 5, Zadanie nr 1: Pkt 9

Prosimy o odstapienie od wymogu monitorowania czasu pracy ogrzewania pacjenta i dopuszczenie urzadzenia
wyposazonego w licznik przepracowanych godzin wskazujacy koniecznos¢ wymiany filtra (wskaznik diodowy).

Odp. Zamawiajacy informuje, iz jest to parametr oceniany.

Pytanie nr 6, Zadanie nr 1: Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie czujnika temperatury umiejscowionego u wlotu weza, ze wzgledow praktycznych —
wieksza mozliwoéc¢ uszkodzenia czujnika, jesli znajduje si¢ on na wylocie weza.

Odp. Rozwigzania konstrukcyjne Zamawiajacy pozostawia Wykonawcy.

Pytanie nr 7, Zadanie nr 1: Wyposazenie Pkt . |
Prosimy o dopuszczenie kocy z systemem mocowania za pomoca wiazania/na velcro.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 8, Zadanie nr 1: Wyposazenie Pkt . 2

Prosimy o wyjasnienie, czy punkt ten dotyczy jednostki kontrolnej? Jeséli tak, prosimy o dopuszczenie urzadzenia,
przeznaczonego do montazu na stojakach do kropléwek o réznych érednicach za pomoca wbudowanej klamry
oraz przystosowanego do ustawienia na twardych powierzchniach.

Jesli punkt nie dotyczy jednostki kontrolnej, prosimy o wyjasnienie czego dotyczy.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, iz punkt dotyczy jednostki kontrolnej. Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie do
montazu na stojakach do kropléwek.

Pytanie nr 9, Zadanie nr 2: Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie pomp objgtosciowych renomowanej firmy
;Ad. pkt 2

Prosimy o dopuszczenie pompy objetosciowej, ktéra aktualnie nie dysponuje zestawami do krwi.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 10, Zadanie nr 2: Ad. pkt 8
Prosimy o dopuszczenie pompy objetosciowej, ktéra aktualnie nie dysponuje zestawami do krwi.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 11, Zadanie nr 2: Ad. pkt 20

Prosimy o dopuszczenie pompy, ktéra dysponuje fatwo montowalnym uchwytem do przenoszenia jednej lub
dwoéch pomp.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 12, Zadanie nr 2: Ad. pkt 22
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Prosimy o dopuszczenie pompy, ktérej czas na akumulatorze minimalnie si¢ rézni od proponowanego tj. 9 h przy
25ml/h.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 13, Zadanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z lezem wypelnionym tworzywowymi paneli
przeziernymi dla RTG z mozliwoscia wsunigcia kasety pod materac lub pacjenta w celu wykonania zdjecia?

Odp. Zgodnie z wymaganiami jak w SIWZ.

Pytanie nr 14, Zadanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopusci lozko z regulacja wysokosci w zakresie 370-735mm?
Parametr jest korzystniejszy od wymaganego?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 15, Zadanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z bezpieczna konstrukcja w postaci dwoch,
podwdjnych ramion wznoszacych podpierajacych leze w 8 pkt?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 16, Zadanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopusci 167ko z lezem wypetnionym tworzywowymi panelami?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 17, Zadanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopusci }6zko sterowane za pomoca centralnego panelu
sterowania oraz paneli wbudowanych w barierki tworzywowe?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 18, Zadanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z funkcja blokowania sterowania z poziomu
centralnego panelu sterowania?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 19, Zadanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z centralnym wylacznikiem wszystkich funkcji
elektrycznych za wyjatkiem pozycji CPR (do reanimacji) ktéra dziata w kazdej sytuacji?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 20, Zadanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopusci tozko bez alarmu opuszczenia leza?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 21, Zadanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopusci t6zko bez akustycznej sygnalizacji uzyskania pozycji
poziomej leza, posiadajace w zamian przycisk poziomujacy leze ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 22, Zadanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z regulacjg segmentu podudzia za pomoca
mechanizmu zapadkowego?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 23, Zadanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopusci tézko bez sterownika noznego?

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.,

Pytanie nr 24, Zadanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopusci fozko z materacem o grubosci 14cm?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 25, Zadanie nr 4: Czy Zamawiajacy dopusci t6zko bez akumulatora z uwagi na fakt, iz jest to t6zko
przeznaczone do lezenia dla dorostych pacjentow w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia choraob,
zatem t6zko nie bedzie pehito funkeji transportowej, a w przypadku pobytu na Sali 16zko zawsze musi by¢
podpiete do zasilania sieciowego?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 26, Zadanie nr 4: Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z regulacja wysokosci w zakresie 370-735mm?
Parametr jest korzystniejszy od wymaganego.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 27, Zadanie nr 4: Czy Zamawiajacy dopusci fozko o dlugosci calkowitej 2180mm?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 28, Zadanie nr 4: Czy Zamawiajacy dopusci t6zko bez alarmu opuszczenia leza?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 29, Zadanie nr 4: Czy Zamawiajacy dopusci t6zko bez akustycznej sygnalizacji uzyskania pozycji
poziomej leza?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 30, Zadanie nr 4: Czy Zamawiajacy dopusci t6zko sterowane za pomoca centralnego panelu
sterowania w postaci pilota przewodowego dla personelu oraz pacjenta?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 31, Zadanie nr 4: Czy Zamawiajacy dopusci l6zko z materacem o grubosci 14em?

Odp. Zamawiajacy dopuszeza.
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Pytanie nr 32, Zadanie nr 6: Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie laryngoskopu z katem widzenia kamery: 50°-65°

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 33, Zadanie nr 6: Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie laryngoskopu wspolpracujacego z 5 rodzajami jednorazowych, sterylnych fyzek,
z atraumatycznym zakonczeniem, sterylizowanych EO

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 34, Zadanie nr 6: Pkt.9

Prosimy o dopuszczenie laryngoskopu wspotpracujacego z 5 rodzajami jednorazowych, sterylnych fyzek,
z atraumatycznym zakonczeniem, sterylizowanych EO

Odp. Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 35, Zadanie nr 6: Pkt. 10, 11
Prosimy o dopuszczenie laryngoskopu wspotpracujacego z jednym rozmiarem lyzek do trudnych intubacji.

Odp. Zmawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 36, Zadanie nr 7: Pkt. 5

Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem automatycznego dostosowania ciénienia
z mozliwoscia zmiany manualnej. Czy Zamawiajacy ma na myéli catkowicie automatyczng pompe, czy tez pompe
cyfrowa z manualna zmiang cisnienia?

Odp. Zamawiajacy wyjaénia: pompa cyfrowa z manualng zmiang ciénienia.

Pytanie nr 37, Zadanie nr 7: Pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie materaca o wysokos$¢ 21 em, kfadzionego bezposrednio na rame tozka.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 38, Zadanie nr 8: Pkt. 9
Prosimy o dopuszczenie pomiaru saturacji w zakresie 0-100%

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 39, Zadanie nr 8: Pkt. 7
Prosimy o dopuszczenie pomiaru perfuzji w zakresie: 0,05-20%

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 40, Zadanie nr 8: Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z mozliwoscia wyboru i ustawienia: typu pacjenta, granic alarmowych,
glosnosei alarmow oraz jasnodci ekranu

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 41, Zadanie nr 8: Pkt. 11
Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z ekranem TFT LCD

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 42, Zadanie nr 8: Pkt. 12
Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z graficznym lub tabelarycznym wy$wietlanie trendow i danych.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 43, Zadanie nr 8: Pkt. 17
Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z przyciskiem wyciszenia alarmow.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr: 44, Zadanie nr 8:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie Pulsoksymetru Amerykanskiej Firmy MASIMO RAD-97, pracujacy w
technologii Masimo SET, stanowiacej tzw. ,,ztoty standard” pomiaréw pulsoksymetrycznych — pomiar pomimo
ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacja artefaktéw ruchowych dzigki eliminacji sygnatéow z krwi zylnej,
zarowno do pomiardw cigglych jak i wyrywkowych, o zasilaniu 220 V, z zakresem pomiaru pulsu 25-240 uderzen
na minute, z wyswietleniem wartoscei pulsu w postaci liczbowej. Pozostale parametry zgodnie z SIWZ, a nawet
przewyzszajace oczekiwania Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 45, Zadanie nr 8:

Czy Zamawiajacy wymaga, ustawien w 3 zakresach czutosci pomiaru: MAX - pacjenci z krytycznymi
parametrami, zimnymi i obrzeknietymi konczynami; NORM — pacjenci stabilni; APOD - pacjenci rzadziej
monitorowani dla lepszej obserwacji poszczegdlnych grup pacjentdéw, oraz wskaznika pomiaru perfuzji (PI),
oceniajgcy perfuzje w miejscu pomiaru i w czasie rzeczywistym wyswietlanego w sposob cyfrowy, dla
doktadniejszej oceny stanu pacjenta?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 46, Zadanie nr 8:

Czy Zamawiajacy oczekuje Pulsoksymetru, ktéry po podlaczeniu czujnika dedykowanego resuscytowanym
pacjentom przestawia parametry na najwyzsza czuto$¢ i najkroétszy czas usredniania?

Uzasadnienie: Badania pokazaly, ze przy uzyciu ww. czujnika Pulsoksymetr zbiera sygnat o okoto co najmniej 50
sekund szybciej niz konkurencyjna technologia.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.
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Pytanie nr 47, Zadanie nr 9: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie termometrow o ponizszych
parametrach:

1) punkt 4 — zakres pomiaru 28°C — 42,9°C,

2) punkt 5 — dokladno$¢ pomiaru 0,2°C,

3) punkt 9 — mozliwos$é pomiaru temperatury na zewnatrz przy temperaturze 10 -40 stopni

Odp do punktéw 4,5i 9. Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie nr 48, Zadanie nr 10: W zwiazku z ogloszonym postepowaniem pytamy Zamawiajacego czy dopusci
urzadzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej o ponizszych parametrach:

e  Prowadzenie uci$nieé klatki piersiowej za pomoca mechanicznego tloka z wielorazowa nasadka
umozliwiajacego pema, fizjologiczna relaksacje klatki piersiowe;j

e  Naturalna relaksacja klatki piersiowej po kazdym ucisnigciu

e Konstrukcja urzadzenia nie wymagajaca stosowania osobnej stabilizacji glowy oraz mocowania rak
pacjenta do urzadzenia

e Elementy bezposredniego kontaktu z pacjentem przy masazu w postaci 2 sztuk naktadek wielorazowego
uzytku o zywotnosci do 1000 RKO kazda.

Urzadzenie spetnia pozostale parametry OPZ.

Odp. Zamawiajgcy wymaga urzgdzenia zgodnego z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr 49, Zadanie nr 10: W zwiazku z ogloszonym postepowaniem pytamy Zamawiajacego czy oczekuje
aby dostarczone urzadzenie posiadato mozliwo$c regulacji czestosci kompresji w petny zakresie pomiedzy 80 —
120 uci$nie¢ na minutg?

Pytanie nr 50, Zadanie nr 10: W zwigzku z ogloszonym postepowaniem pytamy Zamawiajacego czy oczekuje
aby dostarczone urzadzenie posiadato mozliwo$¢ uzycia na pacjentach o szerokosci klatki piersiowej co najmniej
48 cm?

Pytanie nr 51, Zadanie nr 10: W zwiazku z ogloszonym postgpowaniem pytamy Zamawiajacego czy oczekuje
aby dostarczone urzadzenie posiadato plyte pod plecy przezierna dla promieni RTG?

Wyjasniamy, ze takie rozwiazanie znaczaco utatwi prace zespotu lekarskiego w trakcie wykonywania zabiegow
np. koronografii.

Pytanie nr 52, Zadanie nr 10: W zwiazku z ogloszonym postepowaniem pytamy Zamawiajacego czy oczekuje
aby dostarczone urzadzenie miato mozliwosé pelnej diagnostyki obrazowej bez znieksztalcania obrazu elementami

konstrukcyjnymi urzadzenia projekeji tzw. skosow?

Tak jak we wczesniejszym pytaniu pragniemy poinformowa¢ Zamawiajacego ze powyZsze rozwigzanie znaczaco
ulatwi prace zespotu lekarskiego podczas zabiegu z wykorzystaniem angiografu.

Odp. 49-52: Zamawiajacy oczekuje urzadzenia zgodnego z opisem jak w SIWZ,

Pytanie nr 53, Zadanie nr 10: W zwiazku z ogloszonym postgpowaniem pytamy Zamawiajacego czy zgodzi sig
na wydtuzenie terminu dostawy dla zadania 10 z 45 do 60 dni? Obecna sytuacja zwiazana z COVID-19 powoduje
wydtuzenie czasu oczekiwania na sprzet medyczny, w szczegdInosei na masazery klatki piersiowej oraz
respiratory. Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszych pytan.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 54: W celu zapewnienia réwnego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadnosci reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie
reklamacji.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 55: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu
przyszitej umowy w zakresie zapisoéw § 8 ust. 1:

Ustala sig nastepujace kary umowne:
Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

1) za odstapienie od umowy przez Wykonawce na skutek okolicznodci, za ktore Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto niezrealizowanej czgsci umowy.

2) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia brutto niewykonanej w
terminie umowy, za kazdy dzien opdznienia liczac od umownego terminu wykonania umowy okreslonego w § 2
ust. 1 umowy, jednak nie wigcej niz 10% wartosci brutto niewykonanej w terminie czesci umowy

3) za nieprzestrzeganie warunkow gwarancji (serwisu) i rekojmi, o ktérych mowa w § 7 za kazde uchybienie w
wysokoéci 0,5% wartodei wynagrodzenia brutto niewykonanej czeéci umowy, jednak nie wigcej niz 10% wartosci
brutto niewykonanej w terminie umowy.

Odp. Umowa dotyczy dostaw jednorazowych, wobec czego Zamawiajacy pozostawia zapisy pkt 1), 2) i 3)
bez zmian.




