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Zadanie realizowane na podstawie ,,Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspélnej realizacji Projektu pn. ,,
Malopolska Tarcza Antykryzysowa — Pakiet Medyczny” planowanego do wspotfinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020, 9 O$ Priorytetowa Region Spojny
Spotecznie, Dzialanie 9.2 Ustugi Spoleczne i Zdrowotne, Poddziatanie 9,.2.1 Ustugi Spoleczne i Zdrowotne w
Regionie, zawarta na podstawie art.33 ustl ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w
zakresie polityki spdjnoéci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm)
w zwiazku z ogloszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwotania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem
zagrozenia epidemicznego w zwiazku z zakazeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznoscia podjecia
wszelkich dziatan wynikajacych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkaficow wojewddztwa w dniu 04 maj
2020.

Odp.4
Znak sprawy: DZP-271-5/20/TA Brzesko 27.07.2020 r.

Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawe ,,Urzadzen medycznych”, ogloszonego w DUUE nr:294591-
2020.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcow, informuje:

Pytanie nr:17 -Zadanie nr 10, Urzadzenie do kompresji klatki piersiowe;j

Do punktu II podpunkt 2:

W zwiazku z wymaganiem postawionym przez Zamawiajacego: ,, Zasilanie akumulatorowe 12V” czy
Zamawiajacy wymaga napiecia akumulatorowego przynajmniej 25,9V przy zachowanej mozliwosci zasilania
urzadzenia z instalacji samochodowej 12V? Z naszej wiedzy rynkowej wynika, iz Zaden producent urzadzen do
kompresji klatki piersiowej nie posiada w swojej ofercie sprzgtu o danej konfiguracji specyfikacji technicznej, co
uniemozliwia zlozenie oferty w powyzszym postepowaniu.

Odp: Zamawiajgcy wymaga urzadzenia zasilanego z instalacji samochodowej 12 V. Zamawiajacy nie
okre$la napi¢cia akumulatora, dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie nr:18 -Zadanie nr 10, Urzadzenie do kompresji klatki piersiowej

Do punktu I podpunkt 11:

Zamawiajacy w podpunkcie 11 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia opisat ,, Mozliwo$¢ wykonywania
defibrylacji oraz zabiegu koronografii lub koronoplastyki bez konieczno$ci zdejmowania urzadzenia z pacjenta”.
Czy w zwigzku z przytoczonym parametrem Zamawiajacy wymaga mozliwosci pracy urzadzenia w pracowni
hemodynamiki/ kardioangiografi i pracowni radiologii i tym samym urzadzenia, ktérego specjalnie wykonana
konstrukcja wraz z silnikiem nie lezy bezposrednio na klatce piersiowej, a jest wsparta na ramieniu lub ramionach,
nie utrudnia diagnostyki radiologicznej i jest przezierna?

Odp: Zamawiajacy wymaga urzadzenia, ktére zapewnia ,,Mozliwo$¢ wykonywania defibrylacji oraz
zabiegu koronografii lub koronoplastyki bez koniecznosci zdejmowania urzadzenia z pacjenta”.
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