Fund . ] " .
ﬁ Ciropaie ey Reecpooiic A\ AAALOPOLSKA  weniiiec [

Odp.1

Zadanie realizowane na podstawie ,,Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspdlnej realizacji Projektu pn. ,,
Matlopolska Tarcza Antykryzysowa — Pakiet Medyczny” planowanego do wspétinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014-2020, 9 O$ Priorytetowa Region Spdjny
Spotecznie, Dziatanie 9.2 Ustugi Spoleczne i Zdrowotne, Poddziatanie 9,.2.1 Ushigi Spoteczne i Zdrowotne w
Regionie, zawarta na podstawie art.33 ustl ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w
zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm)
w zwigzku z ogloszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwotania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem
zagrozenia epidemicznego w zwiazku z zakazeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym konieczno$cig podjecia
wszelkich dziatan wynikajacych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkanicéw wojewodztwa w dniu 04 maj

2020.
Znak sprawy: DZP-271-4/20/TA Brzesko 07.07.2020 r.

Wykonawcey wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawe ,,Urzadzen medycznych”, ogloszonego w DUUE nr:288577-
2020.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcdéw, informuje:

Pytanie nr: 1 - Zadanie nr: 4 —-Zamrazarka laboratoryjna szt 1
Czy Zamawiajacy dopusci zamrazarke o pojemnosci 96 litrow, tj. o tylko 4 litry mniejszej od wymaganej?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 2 - Zadanie nr: 4 -Zamrazarka laboratoryjna szt 1
Czy Zamawiajacy dopusci zamrazarke z panelem sterowania z przyciskami membranowymi?
Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 3- Zadanie nr: 5 Chlodnia laboratoryjna— 1 szt.
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z agregatem wbudowanym na dole urzadzenia?
QOdp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 4- Zadanie nr: 5 Chlodnia laboratoryjna- 1 szt.
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie ze sterownikiem z menu w j. angielskim?
Odp: Nie dopusci.

Pytanie nr: 5 -Zadanie nr: 6 Lampa UV przeplywowa — szt 4

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania lampe bakteriobojcza przeptywowa z wymuszonym obiegiem
powietrza (25 lat na rynku) z promiennikami 2x55W = 110W. Lampa pracuje w obecnosci ludzi. Wyniki
skutecznosci dezynfekcji potwierdzone badaniami.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr:6 — Zadanie nr:1 , cz¢$¢ nr: 2 — wiréwka bez chlodzenia.

W czgsci 2 ,, Wiréwka bez chtodzenia w pkt 15 Zamawiajacy wymienia zakres temperatury wiréwki -10°C do +
40°C. Czy Zamawiajacy moze potwierdzic, ze jest zainteresowany urzadzeniem bez chlodzenia a wpis w pkt 15
jest omytka?

Odp: Tak. Zamawiajacy jest zainteresowany wiréwka bez chlodzenia, parametr ,, Temperatura od - 10°C deo
+40°C” zostal omylkowo wpisany. Przepraszamy za pomylke.

Pytanie nr: 7 Zadanie nr 1 — wiréwka 1 oraz 2

Prosze¢ Zamawiajacego o doprecyzowanie wymiaréw wyspecyfikowanych probéwek o §rednicy 12mm poprzez
podanie jej wysokosci, pojemno$ci oraz podanie nazwy handlowe;.

Odp: Prob6éwki 12 mm x 100mm - poj 7 ml. oraz 12 mm x 75 mm — poj. 5 ml

Pytanie nr: 8 Zadanie nr 1 — wiréwka 1 oraz 2
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Czy celem zwigkszenia konkurencyjnodci i ilo$ci skladanych ofert Zamawiajacy zgodzi sig i dopusci wiréowki
laboratoryjne o wigkszej pojemnosci wirnika horyzontalnego niz maksymalnie 4x145ml speiajacy warunek
minimalnej ilo$ci wirowanych w nim probowek, bez systemu beznarz¢dziowego mocowania wirnikéw, bez
systemu cigglego pomiaru drgan, oferujace ponad 90 programéw uzytkownika z tatwego i intuicyjnego menu
wiréwki bez bezposredniego dostgpu?

Odp: Zamawiajgcy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 9 Zadanie nr 1 — wiréwka 1 oraz 2

Czy Zamawiajacy dopusci wiréwki o niewiele nizszym przyspieszeniu maksymalnym wynoszacym ponad 30000
xg gdzie parametr ten nie wplywa na wymagany wirnik horyzontainy? Z racji swojej budowy, konstrukcji oraz
maksymalnego obciazenia taki typ wirnika nie osiag az takich parametréw pracy.

Odp: Zamawiajacy pozostawia wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 10 -Pakiet nr 4

Czy Zamawiajacy dopusci zamrazarke o wymiarach zewnetrznych (Sz x G x W) 830x 775x830mm?
Jedynie glebokos¢ jest o 55 mm wigksza od wymagan Zamawiajacego.

Odp: Tak, dopusci.

Pytanie nr: 11 Pakiet nr:4

Czy nie doszlo do bledu w opisie przedmiotu zaméwienia w punkcie nr 2 ?
Zamrazarka zeby mrozita musi by¢ wyposazona w kompresor.

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 12 Pakiet nr:4

Czy Zamawiajacy dopusci zamrazarke niskotemperaturowa z zakresem temperatur — 86 do — 40C?

Prosimy o podanie jakie materiaty beda przechowywane w zamrazarce.

Odp. Dopusci. W zamraiarce beda przechowywane szczepy wzorcowe alert patogeny, odczynniki

diagnostyczne.

Pytanie nr: 13 Pakiet nr:5

Prosimy o wyjasnienie, czy podane pojemnosci sg brutto czy sg to pojemnosci uzytkowe

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na pojemos¢ uzytkowa chtodziarki 182 L, pojemno$¢ zamrazarki 97L? Pojemnos¢
uzytkowa chlodziarki jest o 2 L mniejsza od wymagan Zamawiajacego.

Odp: Pojemnos¢ uzytkowa. Zamawiajacy dopusci proponowana pojemnos¢.

Pytanie nr: 14 Pakiet nr:5

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia z zakresem temperatur

Chiodziarka +2 do +8 C

Zamrazarka -20 do -40 C

Zgoda na powyzsze pozwoli nam zaoferowaé urzadzenie z innymi dodatkowymi elementami wyposazenia:, tzn.
Alarm otwartych drzwi, alarm wysokiej i niskiej temperatury, alarm braku zasilania, alarm nieprawidlowego
dziatania czujnika.

Odp: Tak , dopusci.

Pytanie nr: 15 Pakiet nr:5

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia z agregatem na dole urzadzenia.

Jednoczesnie chcemy nadmienié, ze chlodziarko —zamrazarka jaka chcemy zaproponowa¢ wyposazana jest 2
niezalezne od siebie kompresory. Oznacza to, Ze mozna niezaleznie od siebie wylaczyé chlodziarke lub
zamrazarke w zaleznoSci od potrzeb uzytkownika.

Prosimy o wyjasnienie , jakie jest merytoryczne uzasadnienie wymogu agregatu wbudowanego na gorze urzadzenia.
Odp: Tak, wyrazamy zgode.

Pytanie nr: 16 Pakiet nr:5
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia z systemem No Frost w czgsci chiodniczej? Jesli nie

prosze o wyjasnienie.
Odp: Tak, wyrazamy zgode.

Pytanie nr: 17 Pakiet nr:5
Prosimy o odstgpienie od wymogu drzwi zamykanych na klucz dla chlodziarki i zamrazarki i wymogu

automatycznego domykania drzwi dla chtodziarki.
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Chtodziarko-zamrazarka jakg chcemy zaproponowacé posiada 2 zamki/ zatrzaski, ktére uniemozliwiajg przypadkowe
otwarcie drzwi jak ilustruje rysunek ponizej. Jesli Zamawiajacy nie wyraza zgody prosimy o argumentacje.

\
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Odp: Zamawiajagcy wymaga zamykania na klucz z uwagi na przechowywanie w nich odczynnikow
diagnostycznych i testow zawierajacych substancje szkodliwe.

Pytanie nr: 18 Pakiet nr:5

Prosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie dla wnetrza zamrazarki koszo-szuflad wykonanych ze stali malowane;j
proszkowo , jak ilustruje rysunek ponizej. 2 kosze + zabezpieczenie panelem z plexi oddzielnie dla kazdego
elementu.

QOdp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

Pytanie nr: 19 Pakiet nr:5
Prosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie dla chtodziarki wyposazenia w postaci 3 regulowanych pétek ze stali

nierdzewnej i szuflady ze stali nierdzewne;j.

Odp: Wyrazamy zgode.

Pytanie nr: 20 Pakiet nr:5

Prosimy o wyrazanie zgody na menu sterownika w jezyku angielskim z czytelnymi intuicyjnymi ikonami.
Jednoczesnie informujemy, ze instrukcja obstugi zawiera dokladne tlumaczenia i nie stanowi problemu dla
uzytkownika w obstudze chlodziarko — zamrazarki.

Odp: Wyrazamy zgode.

Pytanie nr: 21 Pakiet nr:S
Prosimy o odstgpienie od wymogu panelu sterowniczego z wy$wietlaczem cyfrowym wskazujacym dat¢ i godzing.
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Urzadzenie jakie chcemy zaproponowaé, posiada wyswietlacz cyfrowy wskazujacy temperature wewngtrz
urzadzenia ( chlodziarki i zamrazarki), temperature otocznia. Jednoczesnie informujemy, ze temperatura wewnatrz
chlodziarki i zamrazarki rejestrowana jest co 1 minute i takie dane sa zgrywane na Pendriva i widoczne w pliku
Excel. Jest to wystarczajace do monitorowania temperatur.

Jesli Zamawiajacy nie wyraza zgody prosze o wyjasnienie.

Odp: Wyrazamy zgode.

Pytanie nr: 22 Pakiet nr:5

Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem czujnik temperatury. Czy chodzi o alarm
nieprawidlowego czujnika/sensora m.in. temperatury, ktdry jest standardem w tego typu urzagdzeniach.

Odp: Calodobowy monitoring temperatury wewnatrz urzadzenia.

Pytanie nr: 3 5
Prosimy o wyja$nienie, na ktérym poziomie bedzie umieszczone urzadzenia? Czy jest winda towarowa w budynku?

Czy bedzie koniecznos¢ przemieszczenia zamrazarki po schodach ? Ma to znaczenie dla wyceny transportu.
Odp: Pracownia zlokalizowana jest na I pigtrze. Transport urzadzen odbedzie si¢ windg.
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