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Zadanie realizowane na  podstawie ,Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspolnej realizacji Projektu
pn. ,, Matopolska Tarcza Antykryzysowa — Pakiet Medyczny” planowanego do wspétfinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Malopolskiego na lata 2014-2020, 9 Os Priorytetowa Region Spdjny
Spolecznie, Dziatanie 9.2 Ustugi Spoleczne i Zdrowotne, Poddziatanie 9,.2.1 Ushugi Spoteczne i Zdrowotne
w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ustl ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431,
ze zm.) w zwigzku z ogloszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwolania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
stanem zagrozenia epidemicznego w zwigzku z zakazeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznoscia
podjecia wszelkich dzialan wynikajacych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkancow wojewodztwa w dniu

04 maj 2020.

Znak sprawy: DZP- 271-39/20 Brzesko, dnia 12.10.2020 r.

ODP. 1

Wszyscy Wykonawcy
bioracy udzial w postepowaniu

1. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawe ,Lozek szpitalnych”, ogloszonego
w BZP nr: 594943-N-2020 z dnia 08.10.2020 r.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcéw, informuje:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie zamdwienia w terminie do 42 dni 6
od daty zawarcia umowy. Proponowany termin realizacji zaméwienia bedzie zgodny ze standardowym
cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy nalezycie zrealizowa¢ przedmiot umowy. Jesli Zamawiajacy
nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informacje o ile Zamawiajacy
ma mozliwos¢ jego wydhuzenia.

Odp. Z uwagi na koniecznos¢ rozliczenia dotacji w jak najszybszym terminie, Zamawiajacy nie wyraza
zgody.

Pytanie nr 2. Czy (w pkt. 4) Zamawiajacy dopusci dlugosé maksymalng t6zka 2230 mm?
Odp. Zamawiajagcy dopuszcza.

Pytanie nr 3. Czy (w pkt. 4) Zamawiajacy dopusci funkcje podwojnej autoregresji (jednoczesna
autoregresja oparcia plecéw oraz segmentu uda) o parametrze 150 mm (+/-10 mm) zabezpieczajacej
przed zakleszczeniem pacjenta i niwelujgcej ryzyko powstawania odlezyn (zamiast funkcji Egrofram)?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 4. Czy (w pkt. 6) Zamawiajacy dopusci leze czterosegmentowe z trzema ruchomymi
segmentami wypelnionymi plytami HPL, segment miednicy wykonany ze stali lakierowanej

proszkowo?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 5. Czy (w pkt. 6) Zamawiajacy dopusci szczyty odejmowane, wykonane z tworzywa
sztucznego ABS?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 6. Czy (w pkt. 7 i 8) Zamawiajacy dopusci sterowanie funkcjami fozka za pomoca pilota
przewodowego i centralnego panelu sterujacego z systemem zabezpieczonym przed nieumysinym
uruchomieniem funkcji elektrycznych tézka:

- pilot przewodowy umozliwiajgcy regulacje segmentu oparcia plecéw, segmentu uda, wysokosci leza,
pozycji Trendelenburga, pozycji anty-Trendelenburga, pozycji krzesta kardiologicznego, funkcji
reanimacyjnej CPR; pilot posiadajacy wskaznik podiaczenia do sieci oraz mozliwos¢ blokady za
pomoca klucza magnetycznego przez personel funkcji zaawansowanych (Trendelenburg, anty-
Trendelenburg, pozycji krzesta kardiologicznego, pozycji reanimacyjnej CPR) w celu udostgpnienia
pacjentowi funkcji podstawowych tj. regulacja segmentu oparcia plecow, regulacja segmentu uda,
regulacja wysokosci

- dodatkowy panel sterowniczy dla personelu z mozliwoscig zawieszenia na szczycie od strony nog
pacjenta umozliwiajacy regulacje segmentu oparcia plecow, segmentu uda, wysokosci leza, funkcji
autokontur, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - mozliwos¢ selektywnej blokady funkcji,
diody LED informujgce o zablokowanej funkcji; panel posiadajacy zaprogramowane funkcje: krzesta
kardiologicznego, reanimacyjna CPR, antyszokowg?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 7. Czy (w pkt. 9) Zamawiajacy dopusci regulacj¢ segmentu podudzia za pomocg sprezyny
gazowej?

(Zdjgcie pogladowe oferowanego t67ka)

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
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