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Zadanie realizowane na  podstawie ,Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspdlnej realizacji Projektu
pn. ,, Malopolska Tarcza Antykryzysowa — Pakiet Medyczny” planowanego do wspéttinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020, 9 O$ Priorytetowa Region Spdjny
Spofecznie, Dzialanie 9.2 Ustugi Spoteczne i Zdrowotne, Poddzialanie 9..2.1 Ushlugi Spoleczne i Zdrowotne
w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ustl ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431,
ze zm.) w zwiazku z ogloszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwolania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
stanem zagroZenia epidemicznego w zwiazku z zakazeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznoscia
podjecia wszelkich dziatan wynikajacych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkancow wojewodztwa w dniu
04 maj 2020.

Znak sprawy: DZP- 271-39/20 Brzesko, dnia 13.10.2020 r.

ODP. 2

Wszyscy Wykonawcy
bioracy udzial w postepowaniu

1. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawe ,Lozek szpitalnych”, ogloszonego
w BZP nr: 594943-N-2020 z dnia 08.10.2020 r.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcow, informuje:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiajacy dopusci 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamdéwienia?
Odp. Z uwagi na koniecznos¢ rozliczenia dotacji w jak najszybszym terminie, Zamawiajacy
nie dopuszcza.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z funkcja autoregresji segmentu oparcia plecow zamiast
funkcji ergofram, ktore spelniaja podobne funkcje?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko bez akustycznej sygnalizacji uzyskania pozycji
poziomej leza oraz bez centralnego wylacznika wszystkich funkcji elektrycznych?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko bez alarmu opuszczenia tozka?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 5. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z listwami zamocowanymi do konstrukcji podpierajace;
leze/ramy leza z dwom haczykami na worki urologiczne, bez mozliwosci montazu innych akcesoriow?
Odp. Zamawiajgcy informuje — zgodnie z opisem jak w SIWZ.
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Pytanie nr 6. Czy Zamawiajacy dopusci tozko z pozycja poziomg leza, uzyskiwang za pomoca 1
przycisku, zatem nie ma potrzeby stosowania sygnalizacji dzwigkowej, gdyz po osiagnigciu tej pozycji
regulacje elektryczne zostana zatrzymane?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 7. Czy Zamawiajacy dopusci tozko z centralnym wylacznikiem wszystkich funkcji, za
wyjatkiem funkcji CPR?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 8. Czy w zwiazku z brakiem wymogu stosowania w t6zku systemu wazenia Zamawiajacy
dopusci 16zko bez alarmu opuszczania leza, gdyz taka funkcja jest polgczona z systemem wazenia?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 9. (Pakiet nr 1) Prosimy Zamawiajacego o odstgpienie od zapisu, aby tdézko posiadato
akustyczng sygnalizacje uzyskania pozycji poziomej leza. Wymieniony parametr nie jest parametrem
powszechnym w 16zkach szpitalnych, odstapienie od zapisu pozwoli na udzial w postgpowaniu firmom
konkurencyjnym, ktore beda mogly dokona¢ dostawy w bardzo krétkim czasie.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 10. (Pakiet nr 1) Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania przetargowego wysokiej
jakosci t6zka szpitalne, ktore nie posiadajg alarmu opuszezenia leza? Taki alarm posiadaja gltownie
fozka, ktére wyposazone sa w wage pacjenta, waga pacjenta jest elementem cenotworczym,
Zamawiajacy nie wyspecyfikowal wagi pacjenta w SIWZ.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 11. (Dotyczy pkt 3). Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szpitalne t6zko elektryczne
regulowane z pilota bezprzewodowego bez akumulatora.?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 12. (Dotyczy pkt 4). Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szpitalne 16zko elektryczne o
wymiarach:

-dhugos¢ 205cm

-szerokosé¢ catkowita z krazkami odbojowymi 950cm

-regulacja wysokosci w zakresie: 42-70cm

- bez funkcji Ergofram.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 13. (Dotyczy pkt 6). Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szpitalne tdzko elektryczne o:
- konstrukcja t6zka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym

- bezpieczna konstrukcja

- leze czterosegmentowe z trzema ruchomymi segmentami, wypelnione ptytami z polipropylenu

- brak zamontowanych listwy w ramie leza ale 16zko wyposazone krazki odbojowe,

-szczyty odejmowane, wypelnienie szczytow wykonane z ptyty wodoodpornej.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie 14. (Dotyczy pkt 6). Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szpitalne t6zko elektryczne
bez funkcji autoregresji w segmencie oparcia plecow i uda.
Odp. Zamawiajacy nie dopusci.

Pytanie 15. (Dotyczy pkt 7). Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szpitalne 16zko elektryczne
ktérego:

Sterowanie i blokowanie elektrycznych funkcji 16zka odbywa sig¢ pilotem przewodowym bez panelu
centralnego,

- bez selektywnego blokowanie funkcji

- z wskaznikiem podlaczenia tozka do sieci elektrycznej

- z akustyczng sygnalizacja uzyskania pozycji poziomej leza,

- bez centralnego wylgcznika wszystkich funkcji elektrycznych,

- bez alarmu opuszczania leza.

Odp. Zamawiajacy dopusci.

Pytanie 16. (Dotyczy pkt 9). Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szpitalne 16zko z
elektrycznym sterowaniem:

- elektryczna regulacja wysokosci

- segment oparcia plecow,

- segment uda,

Regulacja segmentu podudzia- sterowana recznie mechanizmem zapadkowym

Ponizej zdjecie pogladowe 16zka szpitalnego, ktorg cheielibysmy zaoferowaé w postgpowaniu:

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.
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