Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych określonych w poszczególnych zadaniach. 

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych nie starsze niż z 2019 roku.
2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

Zadanie nr: 4
Kod CPV 33.19.21.20-9 Łóżka szpitalne
Łóżka szpitalne z barierkami – szt 4.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	Lp
	Parametry i warunki wymagane
	Parametry oferowane

opisać lub wpisać Tak/Nie
	Parametry wymagane i oceniane

	I
	Łóżko przeznaczone do leżenia dla dorosłych pacjentów w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia, wielofunkcyjne fabrycznie nowe, elektryczne
	
	-

	1
	1. Typ/nazwa ...........................................................................

 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  ……………..

 3. Producent..............................................................................


	
	-

	2
	Łóżko przeznaczone do leżenia dla dorosłych pacjentów w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób  


	
	bez punktacji

	3
	-Zasilanie elektryczne 220/230 V

-Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie przy braku zasilania sieciowego
	
	bez punktacji

	4
	Wymiary maksymalne:

-długość max. 2200 mm
-szerokość całkowita z krążkami odbojowymi max. 1050 mm

-regulacja wysokości w zakresie 

- funkcja Ergofram 
	
	bez punktacji

	5
	dopuszczalne obciążenie min 180 kg.
	
	

	6
	- konstrukcja łóżka  wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym lub  ze stali szlachetnej

- bezpieczna konstrukcja 
- leże czterosegmentowe z min. trzema ruchomymi segmentami, wypełnione płytami z polipropylenu 

- w ramie leża zamontowane listwy do mocowania wyposażenia, krążki odbojowe, 
-szczyty odejmowane, wypełnienie szczytów wykonane z płyty  wodoodpornej

- oparcie pleców z funkcja autoregresji zabezpieczającej pacjenta przed zakleszczeniem w segmencie oparcia pleców i uda,
	
	bez punktacji

	7
	Sterowanie i blokowanie elektrycznych funkcji łóżka pilotem przewodowym i centralnym panelem sterującym, 

- selektywne blokowanie funkcji

- wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej
- akustyczna  sygnalizacja uzyskania pozycji poziomej leża,

- centralny wyłącznik wszystkich funkcji elektrycznych,
- alarm opuszczania leża
	
	bez punktacji

	8
	System sterowania zabezpieczony przed nieumyślnym uruchomieniem funkcji elektrycznych łóżka
	
	bez punktacji

	9
	Sterowane elektrycznie:
- elektryczna regulacja wysokości
- segment oparcia pleców,
- segment uda,
- pozycja antyszokowa Trendelenburga,

- pozycja  anty-Trendelenburga,

Regulacja segmentu podudzia- sterowana ręcznie mechanizmem zapadkowym
	
	bez punktacji

	10
	Układ jezdny  4 koła  o średnicy min.125 mm z blokadą                                   

	
	

	11
	Barierki boczne – wykonane z profili stalowych ( ze stali szlachetnej lub malowanej proszkowo), składane wzdłuż ramy leża lub opuszczane zabezpieczające pacjenta na min. ¾ długości
	
	bez punktacji

	15
	Kolor wypełnień szczytów do wyboru przez Zamawiającego z 10 kolorów 
	
	bez punktacji

	II
	Funkcjonalność:


	
	-

	1
	Możliwość montażu ramy wyciągowej z uchwytem do ręki  
	
	bez punktacji

	III
	Wyposażenie - komplet wyposażenia na 1 łóżko:
	
	-

	1
	- materac w zdejmowanym pokrowcu nieprzemakalnym ,   paraprzepuszczalnym  – szt 1
- pokrowiec dodatkowy na materac – szt 1
- poręcze boczne (z obu stron łóżka) – 1 kpl  

- uchwyt na worek do moczu (możliwość montażu po obu stronach łóżka)


	
	bez punktacji

	IV
	Gwarancja i serwis
	-
	-

	1
	Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy


	
	parametr oceniany

	V
	Serwis
	-
	-

	1
	Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max.48 godz.
	
	do 24 godzin – 20 pkt

do 36 godzin – 10 pkt

powyżej 0 pkt

	2
	Czas usunięcia awarii ( w dni robocze)- max.7 dni
	
	do 3 dni – 20 pkt

do 4 dni – 10 pkt

do 5 dni – 0 pkt

	VI
	Inne wymagania
	-
	-

	1
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE
	dołączyć do oferty
	bez punktacji

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji

	3
	Prospekt/katalog/ inne materiały informacyjne potwierdzające oferowany  model
	dołączyć do oferty
	bez punktacji


UWAGA: 
w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

	Lp.
	Nazwa/typ
	Ilość szt
	Cena netto

  w PLN
	VAT

    %
	Wartość VAT

W PLN
	Wartość netto

W PLN
	Wartość brutto

W PLN

	
	Łóżka szpitalne z barierkami
typ .………………………..
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Razem
	
	
	


….............................................
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